
РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 декабря 2022 года jy„ р зн  2022/19076

На медицинское изделие
Концентратор кислорода медицинский *^Armed"

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
’’Джиангсу Юю Медикал Эквипмент Энд Сапплай Ко., Лтд.*', Китай, .
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., Yunyang Industrial Park, 
Danyang City, Jiangsu Province, 212310, China

Производитель
"Джиангсу Юю Медикал Эквипмент Энд Сапплай Ко., Лтд.'*, Китай,
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., Yunyang Industrial Park, 
Danyang City, Jiangsu Province, 212310, China

JVtedTo, производства медицинского изделия , / , ,
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., Yunyang Industrial Park, 
Danyang City, Jiangsu Province, 212310, China

Номер регистрационного досье № РД-51570/66038 от 22,08.2022

Класс потенциального, риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видши -экономической 
деятельности 32.50.21.129

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

Приказом Росздравнадзора от 08 декабря 2СЦ2 fo-да 1 ^
допущено к обращению на территории РоЩ |^)сой,Ф е^р^1^.

Руководитель Федеральной службы i'i 
по надзору в сфере здравоохранения А.В. Самойлова 
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¿̂¿л ЧУ

ф едера льн а я  СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ .
(РосздрАвнАдзор)"

ПРИЛОЖЕНИЕ ?  ^
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 08 декабря 2022 года № р зн  2022/19076

На медицинское изделие
Концентратор кислорода медицинский ’’Armed",.в вариантах исполнения:
I. YU360, в составе:
1. Концентратор кислорода -1 шт.
2. Канюля назальная большая -1 шт.
3. Канюля назальная малая  ̂1шт. , >
4. Диффузор - 2 шт. - '
5. Пульт ДУ , - 1 шт. -
6. Шнур питания-1 шт. \  - -
7. Комплект для ингаляции (тип I) -1 шт.
8. Руководство по эксплуатации -1 экз.
II. YU50Q, в составе: - 
1.,'Концентратор кислорода >1 шт.
2. Канюля назальная большая - 1 шт.
3. Канюля назальная малая -1 шт.
4. Диффузор - 2 шт.
5. Пульт ДУ -1 шт.
6. Шнур питания -1 шт. ’
7. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
III. YU560, в составе:
1 . Концентратор кислорода -1 шт.
2. Канюля натальная большая -1 шт.
3. Диффузор - 2 шт. -
4. Пульт ДУ-Гш т.
5. ̂ Шнур питания -1 ш т.......~
6 .К6мплект1для ингаляции (тип I) -1 шт.
7. РуКовЬдство по эксплуатации -1 экз. ■
IV. '9Fr3C, в составе: • .
Г. Концентратор кислорода -1 шт.

-2, Канюля назальная большая -1 шт. V -y:
3'. Канюля назальная малая - 1шт.
4. --Диффузор - 2 шт. : ' .
5. "Пульт ДУ - 1 шт.
6. Увлажнитель -1 шт.

: 7;111ланг для увлажнителя -1 шт.
8. Р^оводство по эксплуатации -1 экз.
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

Лист 1

А.В. Самойлова .
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V. 9F-ЗCW, в составе:
1. Концентратор кислорода - I шт.
2. Канюля назальная малая -1 шт.
3. Пульт ДУ -1 шт.
4. Комплект для ингаляции (тип I) - 1 шт.
5. Увлажнитель -1 шт.
6. Шланг для увлажнителя -1 шт.
7. Фильтр тонкой очистки -1 шт. :
8. Предохранитель плавкий Т5АЬ250У - 2 шт.
9. Р>жоводство по эксплуатации - 1 экз.
VI. 8Р-37, в составе:
1. Концентратор кислорода -1 шт.
2. канюля назальная большая - 1 шт.
3. Канюля назадьная малая -1 шт.
4. Диффузор - 2 шт.
-5. Пульт ДУ -1 ш т..
,6; Увлажнитель -„1 шт.
7. "1Лланг для увлажнителя -1 шт.
8. Руководство по .эксплуатации -1 экз.
. VII. 8Р-3.^^, в составе:
1 .-концентратор кислорода -1 шт.
2. Канюля назальная малая -1 шт.
3. Пульт ДУ -1 шт.
4. 'КомПлект для й н ш а д ^  (тип II) - 1_шт. . . _ 
5..УвЯажййтель-.1 шт.
,6.111лйнг для увлажнителя -1 шт.
. 7. Фильтр грубой очистки -1 шт.
8. Предохранитель плавкий Т5АЬ250У - 2 шт.
9. Руководство по эксплуатации -1 экз.
УШ. 7р4 ы,-в составе:
1. Кофентратор кислорода “ 1 шт.
2. канюля назальная большая - 1 шт.
3. канюля н^альная малая -1 шт.
4. Диффузор - 2 ш т..
5. Пульт ДУ -1 шт.
6. Увла^итёШ) -1 шт.
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения СамойДова г; 
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Ф^РАЛЬНХя СЛУЖБА п а  НАДЗОРУ в СФЕРЕ ЗАРАВОаХРАНЕНЙЖ
- ; , ; . л , : (РосздрАвнддзор)- , Л {

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19076

Лист 3

7. Шланг для увлажнителя -1 шт.
8. Руководство по эксплуатации - 1 экз. 
IX. 7F-ЗNW, в составе:
1. Концентратор кислорода -1 шт.
2. Канюля назальная малая -1 щт.
3. Пульт ДУ - 1 шт.
4. Комплект для ингаляции (тип I) -1 шт. 
-5. Увлажнитель - ! шт.
6. Шланг для увлажнителя - 1 шт.

, 7. Филь^ тонкой очистки -1 шт..
8. Предохранитель плавкий КТ5А - 2 шт. 

:9. Руководство ПО эксплуатэдии -1 экз.
.Х. 7Р-ЗЛУ (5Ь), в составе: ■
1. Концентратор кислорода -1 шт.

' 2. КанюЛя назальная малая -1 шт.
3. Комплект для ингаляции (тип II) - 1 шт.
4. Фильтр тонкой очистки -1 шт.
5. Предохранитель плавкий КР1А - 2 шт.
6. Предохранитель плавкий КТ5А - 2 шт.
7. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
XI. 7Р-5В, в составе:
1. Концентратор кислорода -1 шт.
2. Канюля назальная большая -1 шт.
3. Канюля назальная малая -1 шт.
4. Диффузор- 2 шт. - ■ - -  - -
5. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
XII. 7Р-5В\У, в составе:
1. Концентратор кислорода - 1 шт.
2. Канюля назальная малая -1 шт.
3. Комплект для ингаляции (тип II) - 1 шт.
4. Фильтр тонкой очистки -1 шт.
5. Предохранитель плавкий КТ5А - 2 шт.
6. Руководство по эксплуатации -1 экз.
XIII. 7Р-5С» в составе:
1. Концентратор кислорода - 1 шт.
2. КанюЛя назальная малая -1 шт. 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

а :-:.'-'
Щ " 'г>‘ •->

А.В. Самойлова ^.
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‘ ‘‘: "■ •' 'ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

!; ; ; ■ • - : (РОСЗДРАВНАДЗОР) - V V' 'г‘: -•■ . с .

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19076

Г  - :•■■■: Лист 4

=',З.ФильтртЬнкойрчистки-1шт.-
4. предохранитель плавкий КТ5А- 2 шт.
5. Руководство по эксплуатации -1 экз.

: '.XIV, 7Р-5С^, в составе: : '
.V1. Концентратор-кислорода-1 шт.
У2. Канюля назальная большая - 1 шт. . '

3. Канюля назальная малая -1 шт.
4. Диффузор - 2 щт.

' 5. Комплект для ингаляции (тип I) -1 шт.
. 6. Руководство по эксплуатации - 1 экз.

XV. 7Е-5Е, в составе: У
, 1 .  Концентратор кислорода -1 шт. г -. ; <

2. Канюля назальная малая -1 шт.
, 3. Фильтр тонкой очистки - 1 шт. , ^ . I  '' .

4, Предохранитель плавкий КТ5А - 2 шт. -
5. Руководство по эксплуатации - 1 экз.

: ХуКТЕ-^Е^у, в составе: Г; "УЛ
,1. Концентратор кислорода-1шт. - ' ' ;

.. :2ЖанЮля наз^ьная малая -1 шт. , - - ,
 ̂ ;3. Комплект для ингаляции (тип II) -1 шт. . .
; -,.4.'Фильтр тонкой очистки -1 шт. ; с . ' . у  ,‘; .

5. предохранитель плавкий КТ5А - 2 шт. . У ■
V • 6. Руководство по эксплуатации -1 экз. - : ; • ; -  , ■ ' -  \

'1

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения В* Самойлова

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru


