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РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 августа 2021 года р^ц 2021/15097

На медицинское изделие
Система диагностическая ультразвуковая Acclarix с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
"Эдан Инструменте, Инк.", КНР,
Edan Instruments, Inc., #15 Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi Sub-District, 
Pingshan District, Shenzhen, P.R. of China

Производитель
"Эдан Инструменте, Инк.", КНР,
Edan Instruments, Inc., #15 Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi Sub-District, 
Pingshan District, Shenzhen, P.R. of China

Место производства медицинского изделия
Edan Instruments, Inc., #15 Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi Sub-District, 
Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R. of China

Номер регистрационного досье X» РД-36312/62916 от 21.09.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 26.60.12.132

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Роездравнадзора от 16 августа 2021 года№7Т15 ' - - -  ̂
допущено к обращению на территории Российско114>едер|щии. ■ ■' а

Врио руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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Лист 1

На медицинское изделие
Система диагностическая ультразвуковая Acclarix с принадлежностями,
в вариантах иенолнения:
I. Система диагностическая ультразвзлсовая Acclarix АХ4 с принадлежностям,

1 шт.
в составе:
1. Оснрвной блок Acclarix АХ4 

.2.,Кабель питания -1 шт.
3. Батарея литий-ионная перезаряжаемая TWSLB-013 -1 щт. - ,
4. Сетевой адаптер MENBl 150A1949F04 -1 шт.
5. USB диск с рзчсоводстёРм пр эксплуатации - 1 шт. '
6. Руководство по эксплуатадии -1 шт.
7. Датчик микро|срнвекснь1й уль':фазвуковой;МСВ-40 - не;более 3 шт.
(при необходимости).

- 8. Датчик микррконвексньщ ультразвуковой MC9-3TQ - не брлее 3 шт.
(при необходимости). \
9. Датчик крнвексный ультразвуковой C5-2Q - не более 3 шт. (при необходимости).
Ю. Датчик конвексный ультразвуковой C5-2MQ - не более 3 шт. (при необходимости).
11. Датчик фазированный ультразвуковой P5.-1Q - не более 3 шт. (при необходимости).
12. Датчик фазированный ультразвукрвой P7-3Q - не болееЗ шт. (при необходимости).
13. Датчик линейный ультразвуковрй L12-5Q - не более 3 щт. (При Необходимости).
14. Датчик линейный ультразвуковой L17-7Q - не более 3 шт. (при необходимости).
15. Датчик линейный ультразвуковой L17-7HQ - не более 3 шт..(при необходимости).
16. Датчик линейный ультразвуковой L17-7SQ - не более'3 щт. (при необходимости),
17. Датчик внутриполостной ультр^вуковой E8-4Q - не более 3 шт.
(при необкодимости)*
Принадлемости: ,
,1. Насадка биопсийцая BGK-R10UB для датчика микрокрнвёкснрго 
ультразвукового - не более 3 шт.
2. Насадка биопсийная BGK-R15UB для датчика микроконвексного 

.. ультразвукового - не более 3 щт. ’
3. Насадка биопсийная BGK-R20UB, для датчика микроконвексного 
ультразвукойого -не более 3/шт.
4. Насадка биопсийная BGK-004 для датчика микроконвексного .
ультразвукового v не более 3 шт. ‘ ,
5. Насадка биопсийная BGK-G5-2 для датчика-конвексного^^^^ .
ультразвукового - не более 3 щт, ' .
6. Насадка биопсийная BGK-R50UB для датчика к о н ве^ ^# ^ ^ '  
ультразвукового - не более 3 шт.
Врио руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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7. Насадка бйопсийная:;ВОК-Р5-Щ для датчика фазированного 
уль'^азвукового  ̂не более 3 HIT..
8. НасДдКа биопсййная:ВОК-008 для датчика ф 
ультразвукового '  не более 3 щт.
9. Насадка ,бйОп.сййная BGK-L40UB д а  датчика линейдогр 
ультразвукового - не более 3 шт.
10. Насадка биопсийная BGK-dOI для датчика линейного
улыр^вукового - не более 3 щт. . •
11. Насадка биопсийная BGKr0b2 для датчика линейного 
уль'^азвукового - не болре 3:шт.
12. Насадка биопсийная BGK-003 д а  датчика линейного 
ультразвукового г.не более З шт.
13. НасаДка биопсийная ВОК-СЕГОиА для датчика внугрипоябстного 
ультразвукового - не более З вдт.,
14. Предохранитель 02153.15МХР -1 шт.
15. Кабель заземления1шт.
16. Ножной переключатель (одна, педаль) FS-81-SP-USB - не более 3 шт.
17. Ножной переключатель (две педали) FS-81-SP ’(TWIN)-USB - не более 3 шт.
18. Коннектор МТС-801 д а  датчиков ультразвуковых - не более 3 шт.
19. Оптический привод DVD-RW eBAU108 - не более 3 шт.
20. Тележка мобильная МТ-809 - не более ,3 щт.
21. Сумка для переноски - не более ;3 шт.
22. Чемодан для транспортировки - не более 3 шт.
23.,Шкет программ Расширенный DICOM.
24. Пакет программ TDI.
25. Пакет.программ Auto ОВ. ■ .
II. Система диагностическая ультразвуковая Acclarix АХЗ с принадлежностями, 
в составе:
1. Основной блок Acclarix АХЗ -1  шт.
2. Кабель питания -1 шт..
3 . Бaтapeялитий-иoннaянepeзapяжaeмaяTWSLB-003 - 1 шт.
4. Сетевой адаптер MENB1150A1949F04-1 ,шт.
5. USB диск с руководством по эксплуатации -1 шт.
6. Руководство по эксплуатации -1 шт. _ _
7. Датчик микроконвексный ультразвуковой М .С 8-4^;^^^^^
(прИ необходимости).
к-Датчик микроконвексный ультразвуковой. М 
(при необходимости).
Врио руководителя Федеральной слуясбы 
ПО; наддору'в сфере здравоохранения
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9. Датчик койвексный ультразвуковой C5-2Q - н§ более 3 шт. .(при необходимости).
10. Датчик фазированйьщ ультразвуковой P5-1Q - не более 3 щг. (при необходимости).
11. Датчик фазировадньш ультразвуковой Pt-3Q-He более З'шт. (при необходимости).
12. Датчик линейный ультразвуковой L12-5Q - не ̂ более. 3 шТ, (при необходимости).
13. Датчик линеиньщ ультразвуковой L17-7Q,- не более 3 щт- (при необходимости).
14. Датчик линейный ультразвуковой L17-7HQ - не более 3 шт, (при необходимости).
15. Датчик линейный ультразвуковой L17-7SQ - не более З Шт. (при необходимостиу.
16. Датчик внутриполосТной ультр^вуковой E8-4Q - не более 3 шт.
(при необходимости). .
Принадлежности-:
1. Насадка биопсийная BGK-C5-2 для датчика кбнвексного 
ультразвукового %не б6лее)3 шт..
2. Насадка биопсийная-BGK-008 для датчика фазированногр 
ультразвукового- Не болееЛ hit;,
3. Наёадка бионсийная.ВОК-Е4риВ для датчика линейного 
ультразвукового - не более 3 nlT;
4. Насадка биопсийная BQK-0O1. для датчика линейного 
ультразвукового - не более 3 Щт. ■
5. Насадка.биопсийная BGK-0O2 для датчика линейного > 
ультразвукового - не более 3 щт;
6. Насадка биопсийная BGK-003 для датчика линейного, 
ультразвукового - не более.З шт. .
7. Насадка биопсийная BGK-CR10UA для датчика внутриполостного 
ультразвукового - не более 3 шт.
8. Ножной пере]ключатель (одна педаль) FS-81-SP-USBне более 3 шт.
9. Ножной переключатель (две педали) FS-81-SP (TWIN) - USB - не более 3 шт.
10. Тележка мобильная МТ-808 - не более 3 шт.
11. Сумка для переноски - не более 3 шт.
I1L Система диагностическая ультразвуковая U60 с принадлежностями, в составе;,
1. Основной блок U60-1 шт. ,
2. Кабель питания - .1 шт, , , ,
3 . Батарея литий-ионная перезаряжаемая TWSLB-003 
(при необходимосга). ■ .
4. USB диск с руководством По'эксплуатации  ̂1 шт.
5. Руководство по эксплуатации -1 шт. .
6. Датчик микроконвексный ультрювуковой C612Uga9|
(при необходимости).
7. Датчик Ыикроконвексный ультразвуковой С61

. не более 3 шт.

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru
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(при необходимости).
8. Датчик микроконвексный ультразвуковой C422UB - не более 3 шт.
(при необходимости). . ‘
9. Датчик конвексньщ ультразвуковой С5г2Ь - нб более 3 шт. (при необходимости),.
10. Датчик конвексньщ ультразвуковой С352НВ. - не более 3 шт. (при необходимости).
11. Датчик фазированный ультразвуковой Р5.-1Б - не более 3 шт. (при необходимости).
12. Датчик лйнейньш ультразвуковОйС552иВ - не более Я шт. (при необходимости).
13 . 'Датчик линейный ультразвуковой:Lli5r7b - не более 3 шт. (при необходимости).
14. Датчик линейный ультразвуковой Li642UB - не более, 3 щт. (при необходимости).
15. Датщ1К линейньш ультрЬвзжрв6й,1ч74^^^ : небОлее.3. шт. (при неОбходймости).
16. Датчик внутриполостнрй ультразвуковой Е612Ш.Г не более 3 шт.
(при нёобхбддмостн); - i

-Принадлежности:
1 . Насадка биопсийная BGK-R10UB для датчика микроконвексного ;
ультразвукового- не более 3 шт..
2. Насадка биопсийная BGK-R15UB для датчика микроконвексного 
ультразвукового - не более 3 щт.
3. Насадка биопсийная BGK-R20UB для датчйка микроконвексного
ультразвзлсового - не более 3 шт. ' - . '
4. Насадка биопсийная BGK-C5-2 для датчика конвексного ^
ультразвукового - не более 3 шт.
5. Насадка.биойсийная BGK-R50UB для датчика конвексного 
ультразвукового - не более З шт;
6. Насадка биопсийная BGK-L40UB№a,датчика линейного / . |
ультразвукового - не более 3 шт. ;
7. Насадка биопсийная BGKrLSOUB для датчика линейного 
ультразвукового - не более 3 шт.
8. Насадка биопсийная B.GK-CR10UA для датчика внутрипблостного 
501ьтразвукового г не более 3 щт.
9. Предохранитель 02153.15МХР-1 щт.,
10. Кабель заземления -1 Шт.
11. Ножной переключатель (одна педаль) FS-81-SP - не более 3 щт.
12. Оптический привод DyO^RW еВАШ08 - не более 3 шт.
13; Тележка мобильная МТ-805 - не более 3 шт.
14. Сумка для переноски - не.более 3 шт.
15. Пакет прогршм ПГСОМ.

Врио руководителя'Федеральной'службы 
пОЩадзору в сфере здравоохранения [.В, Пархоменко
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