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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
: (РОСЗДРАВНАДЗОР) . -

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19072

На медицинское изделие 
Видеосистема эндоскопическая, серии Ш

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электронике Ко., Лтд.", Китай, 
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Со., Ltd., Mindray Building, Keji 12th 
Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057, Shenzhen, People’s 
Republic of China

Производитель
"Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электронике Ко., Лтд.", Китай, 
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Со., Ltd., Mindray Building, Keji 12th 
Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057, Shenzhen, People’s 
Republic of China

Место производства медицинского изделия 
см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-47369/93485 от 01.02.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической : 
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 20 листах

приказом Роездравнадзора от 08 декабря 2022 r o ^ f e  
допущено к обращению на территории Российской Фей^апйй/^’
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения /  ;• ^ В .  Самойлова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ -Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАБНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19072

На медицинское изделие
Видеосистема эндоскопическая, серии U1, в вариантах исполнения:
1. Видеосистема эндоскопическая, серии U1, вариант исполнения U1, в составе:
1. Устройство для обработки видеоизображения Ш  - 1 шт., в составе:
1.1. Блок основной Ш - 1 шт.
1.2. Видеокамера эндоскопическая - 1 шт.
1.3. Лоток для видеокамеры эндоскопической - 1 шт. (при необходимости).
1.4. Кабель питания -1 шт.
1.5. Кабель заземления - 1 шт.
1.6. Кабель I2G-SDI (1,5 м) - 1 шт.
1.7. Кабель HDMI - 1 шт.
1.8. Кабель 12G-SDI (10 м) - 1 шт. (при необходимости).
1.9. Кабель DVI -1 шт.
1.10. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD) - 1 шт.
1.11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
1.12. Паспорт - 1 шт.
2. Источник света эндоскопический - не более 3 шт.. варианты исполнения:
2.1. Источник света эндоскопический HB300L - не более 3 шт. (при необходимости), в 
составе:
2.1.1. Блок основной HB300L - 1 шт.
2.1.2. Предохранитель Time-lag 250V 3.15AD5X20 (T3.15AH250V) - 2 шт.
2.1.3. Кабель питания - 1 шт.
2.1.4. Кабель интерфейса последовательного управления - 1 шт.
2.1.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимости).
2.1.6. Кабель световодный эндоскопический LC0003S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.1.7. Кабель световодный эндоскопический LC0005S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.1.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2.1.9. Паспорт - 1 шт.
2.2. Источник света эндоскопический HB300L-T - не более 3 шт. (при необходимости)
В составе:
2.2.1. Блок основной HB300L-T -1 шт.
2.2.2. Предохранитель Time-lag 250V 3.15АО5>«м|6 л 5А1Щ 0^^. 2 шт.
2.2.3. Кабель питания - 1 ШТ. \ ‘
2.2.4. Кабель интерфейса последовательного |правленм"- Бн1Т.
Руководитель Федеральной службы t   ̂ ^
по надзору в сфере здравоохранения А.В. Самойлова
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федерау \ ь н а я  с л у ж б а  п о  н а д з о р у  б  с ф е р е  з д р а в о о х р а н е н и я
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 08 декабря 2022 года 2022/19072

Лист 2

2.2.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимости).
2.2.6. Кабель световодный эндоскопический LC0003S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.2.7. Кабель световодный эндоскопический LC0005S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.2.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

. 2.2.9. Паспорт - 1 шт.
2.3. Источник света эндоскопический HB300L-S - не более 3 шт. (при необходимости), 
в составе:
2.3.1. Блок основной HB300L-S -1 шт.
2.3.2. Предохранитель Time-iag 250V 3.15AD5><20 (T3.15AH250V) - 2 шт.
2.3.3. Кабель питания - 1 шт.
2.3.4. Кабель интерфейса последовательного управления - 1 шт.
2.3.5. Кабель заземления -1 шт. (при необходимости).
2.3.6. Кабель световодный эндоскопический LC0003S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.3.7. Кабель световодный эндоскопический LC0005S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.3.8. Руководство по эксплуатации -1 шт.
2.3.9. Паспорт - 1 шт.
2.4. Источник света эндоскопический HB300L-N - не более 3 шт. (при необходимости), 
в составе:
2.4.1. Блок основной HB300L-N - 1 шт.
2.4.2. Предохранитель Time-lag 250V 3.15AD5x20 (T3.15AH250V) - 2 шт.
2.4.3. Кабель питания -1 шт.
2.4.4. Кабель интерфейса последовательного управления -1 шт.
2.4.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимости).
2.4.6. Кабель световодный эндоскопический LC0003S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.4.7. Кабель световодный эндоскопический LC0005S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.4.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2.4.9. Паспорт - 1 шт.
3. Монитор LCD - не более 3 шт., варианты исполнения; :- .
3.1. Монитор LCD 31” (S3180Р) - не более 3 urt.- (при
3.1.1. Монитор LCD 31" (S 3180Р) - 1 шт. !
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

[Необходимое и), в составе:

А.В. Самойлова
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ФЕЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНААЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 08 декабря 2022 года № РЗН 2022/19072

Лист 3

3.1.2. Кабель питания (для Европы) -1 шт. (при необходимости).
3.1.3. Кабель питания (для Китая) -1 шт. (при необходимости).
3.1.4. Адаптер электропитания -1 шт.
3.1.5. Кабель заземления -1 шт. (при необходимости).
3.1.6. Болт крепежный - 4 шт. (при необходимости).
3.1.7. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD) - 1 шт. (при 
необходимости).
3.1.8. Стяжка кабельная нейлоновая - 3 шт. (при необходимости).
3.2. Монитор LCD 55" (S5580P) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
3.2.1. Монитор LCD 55" (S5580P) - 1 шт.
3.2.2. Кабель питания (для Европы) - 1 шт. (при необходимости).
3.2.3. Кабель питания (для Китая) - 1 шт. (при необходимости).
3.2.4. Кабель заземления -1 шт. (при необходимости).
3.2.5. Болт крепежный - 8 шт. (при необходимости).
3.2.6. Шайба Мб - 8 шт. (при необходимости).
3.2.7. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости).
3.2.8. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD) - 1 шт. (при 
необходимости).
3.2.9. Стяжка кабельная нейлоновая - 3 шт. (при необходимости).
3.3. Монитор LCD 31" (MDAC-8431 12G MDY) - не более 3 шт. (при необходимости), в 
составе:
3.3.1. Монитор LCD 31" (MDAC-8431 12GMDY)- 1 шт.
3.3.2. Адаптер электропитания - 1 шт.
3.3.3. Кабель электропитания (для Европы) - 1 шт. (при необходимости).
3.3.4. Кабель электропитания (для Китая) -1 шт. (при необходимости).
3.3.5. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD) - 1 шт. (при 
необходимости).
3.4. Монитор LCD 55" (MDAC-8455 12G MDY) - не более 3 шт. (при необходимости), в 
составе:
3.4.1. Монитор LCD 55" (MDAC-8455 12G MDY) - 1 шт.
3.4.2. Кабель электропитания (для Европы) - I шт. (при необходимости).
3.4.3. Кабель электропитания (для Китая) - 1 шт. (при необходимости).
3:4.4. Винт М 6х16-4 шт. '
3.4.5. Шайба D6 - 4 шт. '
3.4.6. Ключ шестигранный 5 мм -1 шт. (при не^^хрдшости).
3.4.7. Диск оптический с эксплуатационной дс^умент^^ей’(ё1)) ® ш т. (при
Руководитель Федеральной службы s
по надзору в сфере здравоохранения V /  ГЧ  ̂ А.В. Самойлова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 08 декабря 2022 года р з н  2022/19072

Лист 4

необходимости).
4. Тележка для размещения эндоскопического оборудования - не более 3 шт., варианты 
исполнения:
4.1. Тележка (KU.7941.903) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
4.1.1. Тележка (KU.7941.903) - 1 шт.
4.1.2. Держатель видеокамеры эндоскопической * 1 шт. (при необходимости).
4.1.3. Ручка тележки правая - 1 шт. (при необходимости).
4.1.4. Ручка тележки левая - 1 шт. (при необходимости).
4.1.5. Рз^ка задняя - 2 шт. (при необходимости).
4.1.6. База соединительная - 1 шт. (при необходимости).
4.1.7. Крюк для тележки -1 шт. (при необходимости).
4.1.8. Крючок резиновый -1 шт. (при необходимости).
4.1.9. Ключ шестигранный 3 мм - I шт. (при необходимости).
4.1.10. Ключ шестигранный 4 мм -1 шт. (при необходимости).
4.1.11. Винт комбинированный М4хЮ - 2 шт. (при необходимости).
4.1.12. Винт комбинированный М5 х 12 - 10 шт. (при необходимости).
4.1.13. Шайба Мб - 10 шт. (при необходимости).
4.1.14. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.1.15. Винт установочный с внутренним шестигранником М6х16 - 12 шт. (при 
необходимости).
4.1.16. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М6х12 - 2 шт. 
(при необходимости).
4.2. Тележка (E.W.TG.TR900-12-MR02) - не более 3 шт. (при необходимости), в 
составе:
4.2.1. Teлeжкa(E.W.TG.TR900-12-MR02) -1 шт.
4.2.2. Крепление для монитора - 2 шт. (при необходимости).
4:2.3. Держатель баллона С02 - 1 шт. (при необходимости).
4.2.4. Держатель видеокамеры эндоскопической - 1 шт. (при необходимости).
4.2.5. Крюк для тележки " 1 шт. (при необходимости).
4.2.6. Ключ шестигранный 12 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.3. Тележка (KU.8518.903) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
4.3.1. Тележка(Ки.8518.903)- 1 шт.
4.3.2. Держатель видеокамеры эндоскопической^’лгг. (п|жлербходимости).
4.3.3. Ручка тележки правая - 1 шт. (при необх^дамбсти).'
4:3.4. Ручка тележки левая - 1 шт. (при необхрдамости):^/
4.3.5. Ручка задняя - 2 шт. (при необходимос|и):

0112444

Руководитель Федеральной службы ;
по надзору в сфере здравоохранения \  . '  ̂ А.В. Самойлова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАБНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 08 декабря 2022 года 2022/19072

Лист 5

4.3.6. База соединительная - 1 шт. (при необходимости).
4.3.7. Крюк для тележки - 1 шт. (при необходимости).
4.3.8. Крючок резиновый - 1 шт. (при необходимости).
4.3.9. Ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.3.10. Ключ шестигранный 4 мм -1 шт. (при необходимости).
4.3.11. Винт комбинированный М4хЮ - 2 шт. (при необходимости).
4.3.12. Винт комбинированный М5х12 - 10 шт. (при необходимости).
4.3.13. Шайба Мб - 10 шт. (при необходимости).
4.3.14. Ключ шестигранный 5 мм -1 шт. (при необходимости).
4.3.15. Винт установочный с внутренним шестигранником М6х16 - 12 шт. (при 
необходимости).
4.3.16. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М6х12 - 2 шт. 
(при необходимости).
4.4. Тележка (KU.8034.903) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
4.4.1. Тележка (Ки.8034.903) - 1 шт.
4.4.2. Держатель видеокамеры эндоскопической - 1 шт. (при необходимости).
4.4.3. База соединительная - 1 шт. (при необходимости).
4.4.4. Крюк для тележки -1 шт. (при необходимости).
4.4.5. Крючок резиновый - 1 шт. (при необходимости).
4.4.6. Ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.4.7. Ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.4.8. Винт комбинированный М4хЮ - 2 шт. (при необходимости).
4.4.9. Винт комбинированный М5х12 - 10 шт. (при необходимости).
4.4.10. Ключ шестигранный 5 мм -1 шт. (при необходимости).
4.4.11. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М6^12 - 2 шт. 
(при необходимости).
4.4.12. Винт комбинированный М4х16 - 4 шт. (при необходимости).
4.4.13. Ручка тележки правая для монитора 31 дюйм (без изолирующего
трансформатора) - 1 шт. (при необходимости). . -
4.4.14. Ручка тележки левая для монитора 31 дюйм (без изолирующего 
трансформатора) - I шт. (при необходимости).
5. Стойка (KU.8078.903) - не более 3 шт. (при необходимости). .
II. Видеосистема эндоскопическая, серии U1, вариант лспбЖёнияШ-Т^ в составе:
1. Устройство для обработки видеоизображения U1.» ,̂-b составе
1.1. Блок основной и  ЬТ -1 шт.
1.2. Видеокамера эндоскопическая - 1 шт.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

ь  ■
^А.В. Самойлова
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1.3. Лоток для видеокамеры эндоскопической - 1 шт. {при необходимости).
1.4. Кабель питания - I шт.
1.5. Кабель заземления - 1 шт.
1.6. Кабель 12G-SDI (1,5 м) - 1 шт.
1.7. Кабель HDMI - 1 шт.
1.8. Кабель 12G-SDI (10 м)- 1 шт. (при необходимости).
1.9. Кабель DVI - 1 шт.
1.10. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD) - I шт.
1.11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
1.12. Паспорт - 1 шт.
2. Источник света эндоскопический - не более 3 шт.. варианты исполнения:
2.1. Источник света эндоскопический HB300L - не более 3 шт. (при необходимости), в 
составе:
2.1.1. Блок основной HB300L - 1 шт.
2.1.2. Предохранитель Time-lag 250V 3.15AD5X20 (T3.15AH250V) - 2 шт.
2.1.3. Кабель питания - 1 шт.
2.1.4. Кабель интерфейса последовательного управления - 1 шт.
2.1.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимости).
2.1.6. Кабель световодный эндоскопический LC0003S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.1.7. Кабель световодный эндоскопический LC0005S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.1.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2.1.9. Паспорт - 1 шт.
2.2. Источник света эндоскопический HB300L-T - не более 3 шт. (при необходимости), 
в составе:
2.2.1. Блок основной HB300L-T - 1 шт.
2.2.2. Предохранитель Time-lag 250V 3.15AD5X20 (ТЗЛ5АН250У) - 2 шт.
2.2.3. Кабель питания - 1 шт.
2.2.4. Кабель интерфейса последовательного управления - 1 шт.
2.2.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимости).
2.2.6. Кабель световодный эндоскопический LC0003S - не более 3 шт. (при. 
необходимости)..
2.2.7. Кабель световодный эндоскопический 
необходимости).'
2.2.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт. 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

- не̂ более>3 шт. (при

А.В. Самойлова
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2.2.9. Паспорт -1 шт.
2.3. Источник света эндоскопический HB300L-S - не более 3 шт. (при необходимости), 
в составе:
2.3.1. Блок основной HB300L-S -1 шт.
2.3.2. Предохранитель Time-lag 250V 3.15AD5^20 (T3.15AH250V) - 2 шт.
2.3.3. Кабель питания - 1 шт.
2.3.4. Кабель интерфейса последовательного управления - 1 шт.
2.3.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимости).
2.3.6. Кабель световодный эндоскопический LC0003S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.3.7. Кабель световодный эндоскопический LC0005S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.3.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2.3.9. Паспорт - 1 шт.
2.4. Источник света эндоскопический HB300L-N - не более 3 шт. (при необходимости), 
в составе:
2.4.1. Блок основной HB300L-N - 1 шт.
2.4.2. Предохранитель Time-lag 250V 3.15AD5x20 (T3.15AH250V) - 2 шт.
2.4.3. Кабель питания - 1 шт.
2.4.4. Кабель интерфейса последовательного управления - 1 шт.
2.4.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимости).
2.4.6. Кабель световодный эндоскопический LC0003S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.4.7. Кабель световодный эндоскопический LC0005S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.4.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2.4.9. Паспорт - 1 шт.
3. Монитор LCD - не более 3 шт., варианты исполнения:
3.1. Монитор LCD 31" (S3180Р) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
3.1.1. Монитор LCD 31" (S3180Р) -1 шт.
3.1.2. Кабель питания (для Европы) - 1 шт. (при необходимости).
3.1.3. Кабель питания (для Китая) -1 шт. (при необходимости).
3.1.4. Адаптер электропитания - 1 шт.

1

V.

3.1.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимое^
3.1.6. Болт крепежный - 4 шт. (при необходимости.
3.1.7. Диск оптический с эксплуатационной документац!
Руководитель Федеральной службы |?
по надзору в сфере здравоохранения v:

• Ч;

ж j - 1 ^ .  (при

А.В. Самойлова
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необходимости).
3.1.8. Стяжка кабельная нейлоновая - 3 шт. (при необходимости).
3.2. Монитор LCD 55" (S5580P) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:.
3.2.1. Монитор LCD 55" (S5580P) -1 шт.
3.2.2. Кабель питания (для Европы) - 1 шт. (при необходимости).
3.2.3. Кабель питания (для Китая) -1 шт. (при необходимости).
3.2.4. Кабель заземления -1 шт. (при необходимости).
3.2.5. Болт крепежный - 8 шт. (при необходимости).
3.2.6. Шайба Мб - 8 шт. (при необходимости).
3.2.7. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости).
3.2.8. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD) - 1 шт. (при 
необходимости).
3.2.9. Стяжка кабельная нейлоновая - 3 шт. (при необходимости).
3.3. Монитор LCD 31" (MDAC-8431 12G MDY) - не более 3 шт. (при необходимости), в 
составе:
3.3.1. Монитор LCD 31" (MDAC-8431 12GMDY)-luir.
3.3.2. Адаптер электропитания - 1 шт.
3.3.3. Кабель электропитания (для Европы) - 1 шт. (при необходимости).
3.3.4. Кабель электропитания (для Китая) - 1 шт. (при необходимости).
3.3.5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3.3.5. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD) - 1 шт. (при 
необходимости).
3.4. Монитор LCD 55" (MDAC-8455 12G MDY) - не более 3 шт. (при необходимости), в 
составе:
3.4.1. Монитор LCD 55" (MDAC-8455 12G MDY) - 1 шт.
3.4.2. Кабель электропитания (для Европы) - 1 шт. (при необходимости).
3.4.3. Кабель электропитания (для Китая) -1 шт. (при необходимости).
3.4.4. Винт М6х16 - 4 шт.
3.4.5. Шайба D6 - 4 шт.
3.4.6. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости).
3.4.7. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD) -1 шт. (при 
необходимости).
4. Тележка для размещения эндоскопического оборудования т̂не odinee 3 шт., варианты 
исполнения: ' X
4.1. Тележка (KU.7941.903) - не более 3 шт. (при нейходимости'}, в соЬтаве:
4.1.1. Тележка(Ки.7941.903)- 1 шт.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения .В. Самойлова
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4.1.2. Держатель видеокамеры эндоскопической - 1 шт. (при необходимости).
4.1.3. Ручка тележки правая - 1 шт. (при необходимости).
4.1.4. Ручка тележки левая - 1 шт. (при необходимости).
4.1.5. Ручка задняя - 2 шт. (при необходимости).
4.1.6. База соединительная -1 шт. (при необходимости).
4.1.7. Крюк для тележки - 1 шт. (при необходимости).
4.1.8. Крючок резиновый - 1 шт. (при необходимости).
4.1.9. Ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.1.10. Ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.1.11. Винт комбинированный М4х 10-2 шт. (при необходимости).
4.1.12. Винт комбинированный М5 х 12 - 10 шт. (при необходимости).
4.1.13. Шайба Мб - 10 шт. (при необходимости).
4.1.14. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.1.15. Винт установочный с внутренним шестигранником М6х16 - 12 шт. (при 
необходимости).
4.1.16. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М6х12 - 2 шт. 
(при необходимости).
4.2. Тележка (E.W.TG.TR900-12-MR02) - не более 3 шт. (при необходимости), в 
составе:
4.2.1. Тележка (E.W.TG.TR900-12-MR02) - 1 шт.
4.2.2. Крепление для монитора - 2 шт. (при необходимости).
4.2.3. Держатель баллона С02 - 1 шт. (при необходимости).
4.2.4. Держатель видеокамеры эндоскопической - 1 шт. (при необходимости).
4.2.5. Крюк для тележки -1 шт. (при необходимости).
4.2.6. Ключ шестигранный 12 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.3. Тележка (KU.8518.903) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
4.3.1. Тележка (KU.8518.903)- 1 шт.
4.3.2. Держатель видеокамеры эндоскопической - 1 шт. (при необходимости).
4.3.3. Ручка тележки правая -1 шт. (при необходимости).
4.3.4. Ручка тележки левая - 1 шт. (при необходимости).
4.3.5. Ручка задняя - 2 шт. (при необходимости).
4.3.6. База соединительная -1 шт. (при необходимости).
4.3.7. Крюк для тележки -1 шт. (при необходимости)
4.3.8. Крючок резиновый - 1 шт. (при необходимоср^^.
4.3.9. Ключ шестигранный 3 мм -1 шт. (при необхр/йшости).
4.3.10. Ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости}'. / ‘
Руководитель Федеральной службы '' ' * хС-?
по надзору в сфере здравоохранения
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4.3.11. Винт комбинированный М4х10 - 2 шт. (при необходимости).
4.3.12. Винт комбинированный М5х12 - 10 шт. (при необходимости).
4.3.13. Шайба Мб - 10 шт. (при необходимости).
4.3.14. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.3.15. Винт установочный с внутренним шестигранником М6х16 - 12 шт. (при 
необходимости).
4.3.16. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником Мбх 12 - 2 шт. 
(при необходимости).
4.4. Тележка (KU.8034.903) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
4.4.1. Тележка (KU.8034.903) - 1 шт.
4.4.2. Держатель видеокамеры эндоскопической - 1 шт. (при необходимости).
4.4.3. База соединительная - 1 шт. (при необходимости).
4.4.4. Крюк для тележки - 1 шт. (при необходимости).
4.4.5. Крючок резиновый - 1 шт. (при необходимости).
4.4.6. Ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.4.7. Ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.4.8. Винт комбинированный М4х10 - 2 шт. (при необходимости).
4.4.9. Винт комбинированный М5 х 12 - 10 шт. (при необходимости).
4.4.10. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.4.11. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником Мбх 12-2 шт. 
(при необходимости).
4.4.12. Винт комбинированный М4х16 - 4 шт. (при необходимости).
4.4.13. Ручка тележки правая для монитора 31 дюйм (без изолирующего 
трансформатора) - 1 шт. (при необходимости).
4.4.14. Ручка тележки левая для монитора 31 дюйм (без изолирующего 
трансформатора) - 1 шт. (при необходимости).
5. Стойка (Ки.8078.903) - не более 3 шт. (при необходимости).
Ш. Видеосистема эндоскопическая, серии U1, вариант исполнения U1-S, в составе:
1. Устройство для обработки видеоизображения и  1-S, в составе:
1.1. Блок основной и  1-S -1 шт.
1.2. Видеокамера эндоскопическая - 1 шт.
1.3. Лоток для видеокамеры эндоскопической - 1 шт. (при необходимости).
1.4. Кабель питания - I шт.
1.5. Кабель заземления -1 шт.
1.6. Кабель 12G-SDI (1,5 м) - 1 шт.
1.7. Кабель HDMI - 1 шт.
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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1.8. Кабель 12G-SDI (10 м) - 1 шт. (при необходимости).
1.9. Кабель DVI - 1 шт.
1.10. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD)
1.11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
1.12. Паспорт -1 шт.
2. Источник света эндоскопический - не более 3 шт., варианты исполнения:
2.1. Источник света эндоскопический HB300L - не более 3 шт. (при необходимости), в 
составе:
2.1.1. Блок основной HB300L - 1 шт.
2.1.2. Предохранитель Time-lag 250V 3.15АО5^20 (T3.15AH250V) - 2 шт.
2.1.3. Кабель питания -1 шт.
2.1.4. Кабель интерфейса последовательного управления -1 шт.
2.1.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимости).
2.1.6. Кабель световодный эндоскопический LC0003S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.1.7. Кабель световодный эндоскопический LC0005S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.1.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2.1.9. Паспорт - 1 шт.
2.2. Источник света эндоскопический HB300L-T - не более 3 шт. (при необходимости), 
в составе:
2.2.1. Блок основной HB300L-T - 1 шт.
2.2.2. Предохранитель Time-lag 250V 3.15AD5x20 (T3.15AH250V) - 2 шт.
2.2.3. Кабель питания - 1 шт.
2.2.4. Кабель интерфейса последовательного управления -1 шт.
2.2.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимости).
2.2.6. Кабель световодный эндоскопический LC0003S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.2.7. Кабель световодный эндоскопический LC0005S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.2.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2.2.9. Паспорт - I шт.
2.3. Источник света эндоскопический HB300L-S - не*%6лее 3 шт^^при необходимости), 
в составе: .
2.3.1. Блок основной HB300L-S -1 шт.
2.3.2. Предохранитель Time-lag 250V 3.15АО5х| 0 ‘(ТТЦАН25(?У).-^^
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения \  f  № /  А.В. Самойлова
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2.3.3. Кабель питания -1 шт.
2.3.4. Кабель интерфейса последовательного управления - 1 шт.
2.3.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимости).
2.3.6. Кабель световодный эндоскопический LC0003S - не более 3 шт, (при 
необходимости).
2.3.7. Кабель световодный эндоскопический LC0005S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.3.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2.3.9. Паспорт - 1 шт.
2.4. Источник света эндоскопический HB300L-N - не более 3 шт. (при необходимости), 
в составе:
2.4.1. Блок основной HB300L-N - 1 шт.
2.4.2. Предохранитель Time-lag 250V 3.15AD5x20 (T3.15AH250V) - 2 шт.
2.4.3. Кабель питания - 1 шт.
2.4.4. Кабель интерфейса последовательного управления -1 шт.
2.4.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимости).
2.4.6. Кабель световодный эндоскопический LC0003S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.4.7. Кабель световодный эндоскопический LC0005S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.4.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2.4.9. Паспорт - 1 шт.
3. Монитор LCD - не более 3 шт., варианты исполнения:
3.1. Монитор LCD 31" (S3180Р) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
3.1.1. Монитор LCD 31" (S3180P) - 1 шт.
3.1.2. Кабель питания (для Европы) - 1 шт. (при необходимости).
3.1.3. Кабель питания (для Китая) - 1 шт. (при необходимости).
3.1.4. Адаптер электропитания -1 шт.
3.1.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимости).
3.1.6. Болт крепежный - 4 шт. (при необходимости).
3.1.7. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD) - 1 шт. (при 
необходимости).
3.1.8. Стяжка кабельная нейлоновая - 3 Ш Т. (пршйёобходимрЪхи).
3.2. Монитор LCD 55" (S5580P) - не более 3 щгТ (при нёббхо^^мрсти), в составе:
3.2.1. Монитор LCD 55" (S5580P)-lnrr.
3.2.2. Кабель питания (для Европы) - 1 шт. (|ри необходшйостй)?;
Руководитель Федеральной службы ‘
по надзору в сфере здравоохранения Ч;- У  А.В. Самойлова
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3.2.3. Кабель питания (для Китая) - 1 шт. (при необходимости).
3.2.4. Кабель заземления - I шт. (при необходимости).
3.2.5. Болт крепежный - 8 шт. (при необходимости).
3.2.6. Шайба Мб - 8 шт. (при необходимости).
3.2.7. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости).
3.2.8. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD) - 1 шт. (при 
необходимости).
3.2.9. Стяжка кабельная нейлоновая - 3 шт. (при необходимости).
3.3. Монитор LCD 31" (MDAC-8431 12G MDY) - не более 3 шт. (при необходимости), в 
составе:
3.3.1. Монитор LCD 31" (MDAC-8431 12GMDY)-lmT.
3.3.2. Адаптер электропитания - 1 шт.
3.3.3. Кабель электропитания (для Европы) - 1 шт. (при необходимости).
3.3.4. Кабель электропитания (для Китая) - 1 шт. (при необходимости).
3.3.5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3.3.5. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD) - 1 шт. (при 
необходимости).
3.4. Монитор LCD 55" (MDAC-8455 12G MDY) - не более 3 шт. (при необходимости), в 
составе:
3.4.1. Монитор LCD 55" (MDAC-8455 12GMDY)- 1 шт.
3.4.2. Кабель электропитания (для Европы) - 1 шт. (при необходимости).
3.4.3. Кабель электропитания (для Китая) - 1 шт. (при необходимости).
3.4.4. Винт М6х]6 - 4 шт.
3.4.5. Шайба D6 - 4 шт.
3.4.6. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости).
3.4.7. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD) -1 шт. (при 
необходимости).
4. Тележка для размещения эндоскопического оборудования - не более 3 шт.. варианты 
исполнения:
4.1. Тележка (К и.7941.903) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе;
4.1.1. Тележка (KU.7941.903) - 1 шт.
4.1.2. Держатель видеокамеры эндоскопической - 1 шт. (при необходимости).
4.1.3. Рз^^ка тележки правая - 1 шт. (при необходимости^Г^"^^'; ,̂
4. L4. Ручка тележки левая -1 шт. (при необходимйтй)^. А^1:: :ЛА.Ч.; '
4.1.5. Рзшка задняя - 2 шт. (при необходимости)^Ал-г,''А' .. А
4. L6. База соединительная -1 шт. (при необходашрсти).'А’
Руковолитель Фепепя гткнпн PTivwflt.r ? : - А //Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения А.В. Самойлова
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Лист 14

4.1.7. Крюк для тележки - 1 шт. (при необходимости).
4.1.8. Крючок резиновый - 1 шт. (при необходимости).
4.1.9. Ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.1.10. Ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.1.11. Винт комбинированный М4х 10-2 шт. (при необходимости).
4.1.12. Винт комбинированный М5 х 12 - 10 шт. (при необходимости).
4.1.13. ШайбаМб -10 шт. (при необходимости).
4.1.14. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.1.15. Винт установочный с внутренним шестигранником Мбх 16 - 12 шт. (при 
необходимости).
4.1.16. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником Мбх 12-2 шт. 
(при необходимости).
4.2. Тележка (E.W.TG.TR900-12-MR02) - не более 3 шт. (при необходимости), в 
составе:
4.2.1. Тележка (E.W.TG.TR900-12-MR02) - I шт.
4.2.2. Крепление для монитора - 2 шт. (при необходимости).
4.2.3. Держатель баллона С02 - 1 шт. (при необходимости).
4.2.4. Держатель видеокамеры эндоскопической - 1 шт. (при необходимости).
4.2.5. Крюк для тележки - 1 шт. (при необходимости).
4.2.6. Ключ шестигранный 12 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.3. Тележка (KU.8518.903) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
4.3.1. Тележка (KU.8518.903) - 1 шт.
4.3.2. Держатель видеокамеры эндоскопической - 1 шт. (при необходимости).
4.3.3. Ручка тележки правая - 1 шт. (при необходимости).
4.3.4. Ручка тележки левая -1 шт. (при необходимости).
4.3.5. Ручка задняя - 2 шт. (при необходимости).
4.3.6. База соединительная - 1 шт. (при необходимости).
4.3.7. Крюк для тележки - 1 шт. (при необходимости).
4.3.8. Крючок резиновый - 1 шт. (при необходимости).
4.3.9. Ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.3.10. Ключ шестигранный 4 мм -1 шт. (при необходимости).
4.3.11. Винт комбинированный М4х10 - 2 шт. (при необходимости).
4.3.12. Винт комбинированный М5х12 - 10 шт. (при не'ббходимоот).
4.3.13. ШайбаМб -10 шт. (при необходимости). ^
4.3.14. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при нерёгсодамости). .‘х
4.3.15. Винт установочный с внутренним шести^аннико^!
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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необходимости).
4.3.16. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником Мбх 12 - 2 шт. 
(при необходимости).
4.4. Тележка (KU.8034.903) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
4.4.1. Тележка (Ки.8034.903) - 1 шт.
4.4.2. Держатель видеокамеры эндоскопической - 1 шт. (при необходимости).
4.4.3. База соединительная -1 шт. (при необходимости).
4.4.4. Крюк для тележки - 1 шт. (при необходимости).
4.4.5. Крючок резиновый - 1 шт. (при необходимости).
4.4.6. Ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.4.7. Ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.4.8. Винт комбинированный М4х10 - 2 шт. (при необходимости).
4.4.9. Винт комбинированный М5х12 - 10 шт. (при необходимости).
4.4.10. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.4.11. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником Мбх 12 - 2 шт. 
(при необходимости).
4.4.12. Винт комбинированный М4х16 - 4 шт. (при необходимости).
4.4.13. Ручка тележки правая для монитора 31 дюйм (без изолирующего 
трансформатора) - 1 шт. (при необходимости).
4.4.14. Ручка тележки левая для монитора 31 дюйм (без изолирующего 
трансформатора) - 1 шт. (при необходимости).
5. Стойка (Ки.8078.903) - не более 3 шт. (при необходимости).
IV. Видеосистема эндоскопическая, серии U1, вариант исполнения U1-N, в составе:
1. Устройство для обработки видеоизображения U1-N, в составе:
1.1. Блок основной и  1-N - 1 шт.
1.2. Видеокамера эндоскопическая - 1 шт.
1.3. Лоток для видеокамеры эндоскопической - 1 шт. (при необходимости).
1.4. Кабель питания -1 шт.
1.5. Кабель заземления - 1 шт. -
1.6. Кабель 12G-SDI (1,5 м) - 1 шт.
1.7. Кабель Н О М Ы  шт.
1.8.  Кабель 12G-SDI(10m) - 1 шт.(принеобходимости).-,тт-^тт,,5.^
1.9. Кабель DVI - 1 шт. :
1.10. Диск оптический с эксплуатационной документацией (C D )-1'шт.
1.11. Руководство по эксплуатации - 1 шт. ^
1.12. Паспорт -1 шт.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения  ̂ А.В. Самойлова
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2. Источник света эндоскопический - не более 3 шт., варианты исполнения:
2.1. Источник света эндоскопический HB300L - не более 3 шт. (при необходимости), в 
составе:
2.1.1. Блок основной HB300L - 1 шт.
2.1.2. Предохранитель Time-lag 250V 3.15AD5x20 (T3.15AH250V) - 2 шт.
2.1.3. Кабель питания -1 шт.
2.1.4. Кабель интерфейса последовательного управления - 1 шт.
2.1.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимости).
2.1.6. Кабель световодный эндоскопический LC0003S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.1.7. Кабель световодный эндоскопический LC0005S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.1.8. Руководство по эксплуатации -1 шт.
2.1.9. Паспорт - 1 шт.
2.2. Источник света эндоскопический HB300L-T - не более 3 шт. (при необходимости), 
в составе:
2.2.1. Блок основной HB300L-T - 1 шт.
2.2.2. Предохранитель Time-lag 250V 3.15AD5x20 (T3.I5AH250V) - 2 шт.
2.2.3. Кабель питания -1 шт.
2.2.4. Кабель интерфейса последовательного управления -1 шт.
2.2.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимости).
2.2.6. Кабель световодный эндоскопический LC0003S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.2.7. Кабель световодный эндоскопический LC0005S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.2.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2.2.9. Паспорт - 1 шт.
2.3. Источник света эндоскопический HB300L-S - не более 3 шт. (при необходимости), 
в составе:
2.3.1. Блок основной HB300L-S-1 шт.
2.3.2. Предохранитель Time-lag 250V 3.15AD5X20 (T3.15AH250V)-2  шт.
2;3.3. Кабель питания -1 шт.
2.3.4. Кабель интерфейса последовательного управления
2.3.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимрбти).- '
2.3.6. Кабель световодный эндоскопический Т(?0Ь03^,- не болег1'шт. (при ' 
необходимости).
Руководитель Федеральной службы . j i
по надзору в сфере здравоохранения v : . ' Г'Р А.В. Самойлова
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2.3.7. Кабель световодный эндоскопический LC0005S - не более 3 шт. (при
необходимости). . .
2.3.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2.3.9. Паспорт - 1 шт.
2.4. Источник света эндоскопический HB300L-N - не более 3 шт. (при необходимости), 
в составе:
2.4.1. Блок основной HB300L-N - 1 шт.
2.4.2. Предохранитель Time-lag 250V 3.15AD5x20 (T3.15AH250V) - 2 шт.
2.4.3. Кабель питания -1 шт.
2.4.4. Кабель интерфейса последовательного управления - 1 шт.

Д  2.4.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимости).
2.4.6. Кабель световодный эндоскопический LC0003S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.4.7. Кабель световодный эндоскопический LC0005S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
2.4.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2.4.9. Паспорт - I шт.
3. Монитор LCD - не более 3 шт., варианты исполнения:
3.1. Монитор LCD 31" (S3180P) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
3.1.1. Монитор LCD 31" (S3180P) - 1 шт.
3.1.2. Кабель питания (для Европы) - 1 шт. (при необходимости).
3.1.3. Кабель питания (для Китая) - 1 шт. (при необходимости).
3.1.4 Адаптер электропитания - 1 шт-
3.1.5. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимости).
3.1.6. Болт крепежный - 4 шт. (при необходимости).
3.1.7. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD) -1 шт. (при 
необходимости).
3.1.8. Стяжка кабельная нейлоновая - 3 шт. (при необходимости).
3.2. Монитор LCD 55" (S5580P) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе'
3.2.1. Монитор LCD 55" (S5580P) - 1 шт.
3.2.2. Кабель питания (для Европы) -1 шт. (при необходимости).
3.2.3. Кабель питания (для Китая) - 1 шт. (при необходимости^
3.2.4. Кабель заземления - 1 шт. (при необходимостей)^
3.2.5. Болт крепежный - 8 шт. (при необходимости*^} 7 - '
3.2.6. Шайба Мб - 8 шт. (при необходимости). 3
3.2.7. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимЬста}.-^^
Руководитель Федеральной службы ^
по надзору в сфере здравоохранения ^  ? А.В. Самойлова
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3.2.8. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD) -1 шт. (при 
необходимости).
3.2.9. Стяжка кабельная нейлоновая - 3 шт. (при необходимости).
3.3. Монитор LCD 31" (MDAC-8431 12G MDY) - не более 3 шт. (при необходимости), в 
составе:
3.3.1. Монитор LCD 31" (MDAC-8431 12G MDY) - 1 шт.
3.3.2. Адаптер электропитания - 1 шт.
3.3.3. Кабель электропитания (для Европы) - 1 шт. (при необходимости).
3.3.4. Кабель электропитания (для Китая) - 1 шт. (при необходимости).
3.3.5. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD) - 1 шт. (при 
необходимости).
3.4. Монитор LCD 55" (MDAC-8455 12G MDY) - не более 3 шт. (при необходимости), в 
составе:
3.4.1. Монитор LCD 55" (MDAC-8455 12G MDY) - 1 шт.
3.4.2. Кабель электропитания (для Европы) - I шт. (при необходимости).
3.4.3. Кабель электропитания (для Китая) - 1 шт. (при необходимости).
3.4.4. Винт М6х1б - 4 шт.
3.4.5. Шайба D6 - 4 шт.
3.4.6. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости).
3.4.7. Диск оптический с эксплуатационной документацией (CD) - I шт. (при 
необходимости).
4. Тележка для размешения эндоскопического оборудования - не более 3 шт., варианты 
исполнения:
4.1. Тележка (KU.7941.903) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
4.1.1. Тележка (KU.7941.903) - I шт.
4.1.2. Держатель видеокамеры эндоскопической - 1 шт. (при необходимости).
4.1.3. Ручка тележки правая - 1 шт. (при необходимости).
4.1.4. Ручка тележки левая - 1 шт. (при необходимости).
4.1.5. Ручка задняя - 2 шт. (при необходимости).
4.1.6. База соединительная - 1 шт. (при необходимости).
4.1.7. Крюк для тележки - 1 шт. (при необходимости).
4.1.8Жрючок резиновый - 1 шт. (при необходимости).
4.1.9. Ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необход5ПЙостй).‘''?У^
4. L 10. Ключ шестигранный 4 мм - I шт. (при необхЪдимо'стй):'-ЙДЬ^,
4.1.11. Винт комбинированный М4х 10 - 2 шт. (пр^ необх6ди^сти).^5; . :
4.1.12. Винт комбинированный М5х12 -10 шт. (г|ш не6ф:одим6рти^1
Руководитель Федеральной службы \ г .

по надзору в сфере здравоохранения V .(  ' ! у А.В. Самойлова
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4.1.13. ШайбаМб - 10 шт. (при необходимости).
4.1.14. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.1.15. Винт установочный с внутренним шестигранником М6х16 - 12 шт. (при 
необходимости).
4.1.16. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М6>< 12-2 шт. 
(при необходимости).
4.2. Тележка (E.W.TG.TR900-12-MR02) - не более 3 шт. (при необходимости), в 
составе: .
4.2.1. Тележка (E.W.TG.TR900-12-MR02) - 1 шт.
4.2.2. Крепление для монитора - 2 шт. (при необходимости).
4.2.3. Держатель баллона С02 - 1 шт. (при необходимости).
4.2.4. Держатель видеокамеры эндоскопической - 1 шт. (при необходимости).
4.2.5. Крюк для тележки - 1 шт. (при необходимости).
4.2.6. Ключ шестигранный 12 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.3. Тележка (KU.8518.903) - не более 3 шт. (при необходимости), в составе:
4.3.1. Тележка (Ки.8518.903) - 1 шт.
4.3.2. Держатель видеокамеры эндоскопической - 1 шт. (при необходимости).
4.3.3. Ручка тележки правая - 1 шт. (при необходимости).
4.3.4. Ручка тележки левая - 1 шт. (при необходимости).
4.3.5. Ручка задняя - 2 шт. (при необходимости).
4.3.6. База соединительная - 1 шт. (при необходимости).
4.3.7. Крюк для тележки - 1 шт. (при необходимости).
4.3.8. Крючок резиновый - 1 шт. (при необходимости).
4.3.9. Ключ шестигранный 3 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.3.10. Ключ шестигранный 4 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.3.11. Винт комбинированный М4х10 - 2 шт. (при необходимости).
4.3.12. Винткомбинированный М5х12 - 10 шт. (при необходимости).
4.3.13. Шайба Мб -10 шт. (при необходимости).
4.3.14. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости).
4.3.15. Винт установочный с внутренним шестигранником М6х16 - 12 шт. (при 
необходимости).
4.3.16. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М6х12 - 2 шт.
(при необходимости).
4.4. Тележка (KU.8034.903) - не более 3 шт. (при^нёобходиМостй)^ в составе:
4.4.1. Тележка (Ки.8034.903) - 1 шт.
4.4.2. Держатель видеокамеры эндоскопичесфй - 1 штГ(при'нёобгф;ЗИШ)сти).
Руководитель Федеральной службы ' н '
по надзору в сфере здравоохранения \  А.В. Самойлова
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4.4.3. База соединительная - 1 шт. (при необходимости).
4.4.4. Крюк для тележки -1 шт. (при необходимости).
4.4.5. Крючок резиновый - 1 шт. (при необходимости).
4.4.6. Ключ шестигранный 3 мм -1 шт. (при необходимости).
4.4.7. Ключ шестигранный 4 мм -1 шт. (при необходимости).
4.4.8. Винт комбинированный М4х10 - 2 шт. (при необходимости).
4.4.9. Винт комбинированный М5х 12 - 10 шт. (при необходимости).
4.4.10. Ключ шестигранный 5 мм - 1 шт. (при необходимости)..
4.4.11. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М6х12 - 2 шт. 
(при необходимости).
4.4.12. Винт комбинированный М4х16 - 4 шт. (при необходимости).
4.4.13. Ручка тележки правая для монитора 31 дюйм (без изолирующего 
трансформатора) - 1 шт. (при необходимости).
4.4.14. Ручка тележки левая для монитора 31 дюйм (без изолирующего 
трансформатора) -1 шт. (при необходимости).
5. Стойка (Ки.8078.903) - не более 3 шт. (при необходимости).
Место производства:
1. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Со., Ltd., Mindray Building, Keji 12th Road 
South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057, Shenzhen, People’s Republic of China.
2. Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., 666# Middle Zhengfang Road,
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